COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2940

Solicitant; SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2984

Loc de prelevare: Ocnita, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 18.09.2023/12:55

Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 18.09.2023/15:00

Cod proba: 29

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare operationala Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 18.09.2023/15:30

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora finalizarii analizei: 18.09.2023/18:35

Data si ora eliberarii rezultatului: 19.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,0/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 740 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,21 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 s iy 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mléll'of(zz/;’a?m 96 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO37) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO>) mg/l > Stoett;er’ertziemr - N

Mangan _ ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*,Fe*") g/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu G(e}rr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) : mg/l 250 = SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO IOGR, S—— , RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbul n/i Bogdan ] i COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia

) TARGOVISTE - Dﬁfﬁﬁ'ﬁi"f}‘é’ S.A.

leberator Contral Apj Potabilt
Lobaicior Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acoeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Pagl/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2812

Soelicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Ocnita, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezerevor stocare
Cod proba: 29

Scopul analizei: vérificarea calitatii apei — monitorizare

operationala

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500mi
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2984

Data si ora prelevarii probei: 18.09.2023/12:55
Data si ora receptiei probei: 18.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 18.09.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 21.09.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2023/10:20

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml1 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
'Y . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de coloml‘la 22°C pe—— 3 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C e 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABQﬁATOR, RESPOSABIL AﬁALIZA,

Ing.chim.Sirbufe,f'u Bogdan
{

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPAMIA DE AFA
TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A.
=

Laborator Ceniral And Potahild

Lahoraior Ap

& Petabili Targovists

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2942

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2986

Loc de prelevare: Ocnita, Primarie - Data si ora prelevarii probei: 18.09.2023/13:15
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 18.09.2023/15:00
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila

Yolum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 18.09.2023/15:30
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora finalizarii analizei: 18.09.2023/18:35

_ Data si ora eliberarii rezultatului: 19.09.2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate ] _ pS/emla20°C 2500 588 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,43 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/! 2 e 0,28 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;'of(::)/sa?m 90 -

Amoniu (NH4") mg/! 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) ' 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/1 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/l = Stoa,t;er’ertzemr i gi S\? 2266777777:ﬁ20()()022/c91 12006
Mangan - pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* Fe**) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;C;e . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO3/1 5 . SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

P
}
SEF LABORA;A/TQR, ~ (OMEARIA pE apd RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan e ) JARGOVISTE- Bigsoviza s4.|  Chim Tudorache, Claudia
7 %
ff Lohorssor Contral Agy Potahils
. Leborator Ang Patehiis Ta . -
G3GFaior Apd Pajobils iGrgovisie
|
Reproducerea buletinului de analiza fara acaeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07,2022 Str.Gaesti

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2814

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Ocnita, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica zina 1
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500m!
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2986

Data si ora prelevarii probei: 18.09.2023/13:15
Data si ora receptiei probei: 18.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei:

18.09.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 21.09.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2023/10:20

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli LFC/100m1 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C amormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormalé 2 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR RESPOSABIL//?NALIZA,
Ing.chim. Slrbuletu Bogdan COMPANIA DE APA Biolog DutulFlorma
TAQLOVISTE M:“f&ii!vil.é S.A
Ltutsruim Central Ap# Potabila /

Reproducerea buletinului de énaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Laborater Apdi Poig il T Targovisie

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2943

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2987

Loc de prelevare: Ocnita, str. Principala, nr. 50, Magazin ”Natil Com” Data si ora prelevarii probei: 18.09.2023/12:45

SRL Data si ora receptiei probei: 18.09.2023/15:00

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 18.09.2023/15:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 18.09.2023/18:35

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 19.09.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/emia20°C 2500 542 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 2,13 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l i g e 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;'of(:z/za?m 94 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros 5 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 = SR 1SO 7890-3:2000

Mt (N ) mg/ T - SR EN 26777-2000/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* Fe*") g/l 200 ” SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;c;ie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache £laudia

o e P T
Laborater Censral And Potabily
Labarater Apli Patebiiz Tdrgovisie

SEF LABORA@,@R, 7P~ COMPARIA D 4P%
Ing.chim.Sirbu}é Bogdan o | JARGOYISTE - DAKBOVIFA S.4.

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2815

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Ocnita, str.Principala, nr.50, Magazin “Natil

Com” SRL

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2987

Data si ora prelevarii probei: 18.09.2023/12:45
Data si ora receptiei probei: 18.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 18.09.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 21.09.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2023/10:20

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T . SR ENISO 9308-1:2015
Becherichiacal: I P o ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . ‘ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C o 4 SR EN ISO 6222/2004
- o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C S———— 5 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sir}?‘uletu Bogdan
i

Reproducerea buletinulul-de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA
» TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=

Laborator

Ceniral Api Petabild

Laborutor Api Potabild Targeviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2944

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2988

Loc de prelevare: Ocnita, str, Teilor, nr. 3, Magazin ”Eledovandre” Data si ora prelevarii probei: 18.09.2023/13:25

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 18.09.2023/15:00

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 18.09.2023/15:30

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora finalizarii analizei: 18.09.2023/18:35

Data si ora eliberarii rezultatului: 19.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
) determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate puS/cmla20°C 2500 531 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,42 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l Sl e 0,48 SR EN 18O 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN 18O 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. $0% din 98 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust ) - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Witriff (NOZ3 mg/l b i - SR EN 267773002/C51:2006

Mangan pg/l 50 5 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe*") , pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gfrr;‘iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) , mg/l 250 . SR 180 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO TOR COMPANIA DE 3P RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim. Sirbuletit Bogdan T;:'?fejifiﬂ TE- uaﬂ;@g 974 i 4 Chim Tudorache Claudia
-cbore}%e- Contral Apg Tﬁgﬁ .
Laborator Apd Poiohils T rgovisie
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2816

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Ocnita, str. Teilor, nr.3, Magazin

“Eledovandre”
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2988

Data si ora prelevarii probei: 18.09.2023/13:25
Data si ora receptiei probei: 18.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 18.09.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 21.09.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2023/10:20

Metode de prelevaré:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C Py 2 SR EN ISO 6222/2004
.2 UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C 7 pai—— 0 SR EN ISO 6222/2004
f
SEF LAB@RATOR, RESPOSABIL ALIZA,

Ing.chim.Sirbfl@’tu Bogdan
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorutui este INTERZISA!

COMPANIA DE APA
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2960

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3007
Loc de prelevare: Ocnita, Primaria Data si ora prelevarii probei: 19.09.2023/10:15
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 19.09.2023/12:00
Cod proba: 700
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 19.09.2023/12:30
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 19.09.2023/14:45
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.09.2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,0/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS /cm1a20°C 2500 588 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,19 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l P TR petiey 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;ﬁ?z’a?m 92 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3’) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
M (R mg/! T - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?*,Fe’™") g/l 200 5 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;?:;ZC - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/i;

SEF LABORI/AG/“OR, COMFARIA DE APE RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan TARGOVISTE - DAMBOVITA S.4, Chim Tudorache Claudia
Luﬁmmac of Ap& Porahila
Lﬂbﬁ!‘ﬁ(, ﬁ aink !g iﬂ’gﬁV‘SfE
Reprodicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2829

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Ocnita, Primarie

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua

2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat dé: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3007
Data si ora prelevarii probei: 19.09.2023/10:15
Data si ora receptiei probei: 19,09.2023/12:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 19.09.2023/12:30

Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/11:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. .5 % . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI »
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o5 2 ) SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr, de colonii la 22°C anormale 2 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 2 SR EN ISO 6222/2004
SEF LAB@%ATOR, RESPOSABIL A;NALIZA,

Ing.chim.SirbL‘,flet}h Bogdan

|
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Aberator Apd Potabild Targavisia
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Reproducerea buletinului dg analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2961

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3008
Loc de prelevare: Ocnita, Magazin “Ancuta Com” SRL Data si ora prelevarii probei: 19.09.2023/10:25
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 19.09.2023/12:00
Cod proba: 701
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 19.09.2023/12:30
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 19.09.2023/14:45
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.09.2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cemla20°C 2500 560 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 2,13 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 91 :
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 ’ SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust ) - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/1 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO) gl > Friegid - SR EN 26777 S00HCI1:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?",Fe*") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu ngfri(;ie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - " | SR ENISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara -modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita dé cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORA/’l/(DR “-‘"“‘” COMPARIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuléty Bogdan ! E ( TARGOVISTE - BAMBCVITA S.A. Chim Tudorache Claudia
/ ="Labarater Ceniral Ap# Potabila

Leborator Apd Potabiid Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2830

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Fisa prelevare nr: 3008

Loc de prelevare: Ocnita, Magazin “Ancuta Com” SRL Data si ora prelevarii probei: 19.09.2023/10:25

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 701

Data si ora receptiei probei: 19.09.2023/12:00

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua | Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Data si ora efectuarii analizei: 19.09.2023/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/11:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. § SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 y 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
s 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr, de colonii la 22°C 7 anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
- o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABOF’;ATOR, RESPOSABIL KNALIZA,

Ing.chim.Sirb\fle;fu Bogdan
/
/

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Cantral Apd Potobili
Labarator Apii Peiubild Targovisie

w COMPAKIA DE 4P% |  Biolog Duti/Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2962

Floarea”
Cod proba: 702
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Ocnita, str. Primaverii, nr. 7, Magazin “Dragoi

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Fisa prelevare nr: 3009
Data si ora prelevarii probei: 19.09.2023/10:35
Data si ora receptiei probei: 19.09.2023/12:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 19.09.2023/12:30

Data si ora finalizarii analizei: 19.09.2023/14:45
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.09.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 8,0/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 552 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,42 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor ;
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
. . min. 80% din
Clor rezidual liber % dlssetal 89 -
Amoniu (NH4) mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l1 50 - SR ISO 7890-3:2000
o : 0,1 statie, rezervor SR 1SO 26777:2002
Nitriti (NO2) mgll 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR 1SO 6333:1997
Fier (Fe* Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
0. : Grade 3
Suma de calciu si magneziu Germane - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 . SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

A
SEF LABOR!( OR,

Ing.chim.Sirbu/{e

Bogdan

COMPANES

Y BF APA
'.QRSG" AISTE - Qﬁ HEOVITA S.A
Lg:sss';z or Coniral / gH

Leborator Apli Potabiti Targoviss ej

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN' TERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2831

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Ocnita, str.Primaverii, nr.7, Magazin “Dragoi
Floarea”

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Bacanu Valerica

avarie electrica, ziua

Fisa prelevare nr: 3009
Data si ora prelevarii probei: 19.09.2023/10:35
Data si ora receptiei probei: 19.09.2023/12:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 19.09.2023/12:30

Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/11:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
; s y SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii Ia 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL AN7ALIZA

Ing.chim. S1rb{11’etu Bogdan
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2963

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3010
Loc de prelevare: Ocnita, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 19.09.2023/10:00
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 19.09.2023/12:00
Cod proba: 703
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 19.09.2023/12:30
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 19.09.2023/14:45
; Data si ora eliberarii rezultatului: 20.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea ' Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 7.9/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cm1a20°C 2500 558 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,15 SR EN SO 7027-1:2016
Clor rezidual liber g/l 2206,11 T g 0,49 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlg;)f?:)/:a?m 92 -
Amoniu (NH¢) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) ) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3Y) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) mg/l > Stoa,tsle;ertzzaemr - = R EARES
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997 '
Fier (Fe?",Fe*") pg/t 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSrrriiie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (C) mg/] 250 : SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORAT,OR TN RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim. Slrbu}etu Bogdan ’}i!? DUISTE 5,;#5 r*vff w1 Chim Tudorach; Claudia
La;er"?cf Centval

And Potahils /
Lobarater Apd Poiebily eai'gmii,siej

\
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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| COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2832

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Ocnita, iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, zina
2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3010
Data si ora prelevarii probei: 19.09.2023/10:00
Data si ora receptiei probei: 19.09.2023/12:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 19.09.2023/12:30

Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/11:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T . SR EN ISO 9308-1:2015
L UFC/100ml ¥ v SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
iy . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C — 2 SR EN ISO 6222/2004
s 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C e— 6 SR EN ISO 6222/2004
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Reproducerea buletinului de[janaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 2




