LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1445

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1894
Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 05.08.2023/08:15
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 05.08.2023/09:50
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2023/10:30
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2023/17:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Calugareanu C.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. o v .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,3(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/o‘éncl fa 2500 743 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,81 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,10 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor re;ldual liber din % Min.80 83
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") meg/l 0,5 0,063 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
s - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe™) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade - SR ISO 6059:2008
crmane
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1SO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

COMPANIA_DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
:;Luboruior Central Apd Poin_bi\ﬁ
Laborator Api Potabild Pucioasd

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dim&ryﬁdia

Exemplar nr. }

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claydia

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1411

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1894

Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 05.08.2023/08:15
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 05.08.2023/09:50

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru | Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2023/14:30
refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2023/08:30
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1445
Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

. . SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. ra modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | Faramodific 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR , RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia ‘ COMPAN'A. DE APA Biolog Manoiu Mirabela
TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
V ; = sborator Central Api Potabild
{ Laborator Apd Potabild Pucionsa
Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1446

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1895
Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Cricov, nr.188-fam. Craciun Data si ora prelevarii probei: 05.08.2023/08:30
Petrut Data si ora receptiei probei: 05.08.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Cod proba: 62 Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2023/10:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2023/17:20
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Calugareanu C.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. ., 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,3(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate W gmle 2500 744 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,11 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/1 S 01-<0.5 retea 0,10 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,12 SR ENISO 7393-1:2002
0 . . .
% clor rez.ldual liber din % Min.80 83
clorul rezidual total
Amoniu (NH;) mg/l 0,5 0,038 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
el . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/i 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe® Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade .
Suma de calciu si magneziu | . o - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI" mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

) COMPANIA DE APA
\ TARGOVISTE- DAMBOVITA SA
{aborator Centrol Apd Potabild

Laborator Apd Potabild Pucicosa

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claydia

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1412

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1895

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Cricov, nr.188-fam. Craciun Petrut Data si ora prelevarii probei: 05.08.2023/08:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 05.08.2023/09:50

Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru | Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2023/14:30
refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2023/08:30
Volum proba: 500 m] Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1446
Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.. . SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml 7 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR - RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clatidia | j‘”ﬁ COMPANIA DE APA Biolog Manoiu Mirabela
? ~ | TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
! ="Lahorator Central Apé Potabila
! Loborator Apd Potahild Pucioasa
Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1447

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1896

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Gorgota, nr.77-fam. Buleandra Data si ora prelevarii probei: 05.08.2023/08:45
Mihail Data si ora receptiei probei: 05.08.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Cod proba: 63 Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2023/10:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2023/17:20
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului; 07.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. N Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”82/03‘2 la 2500 705 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 3,50 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/1 = 0.1-<0.5 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
N . ) )
% clor rezidual liber din o Min.80 94

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/l e - SR EN 26777:2002(C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe’") g/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

*1.Q: amoniu <0,019 mg/1.

1A DE APA

MPANIA
wﬁggowsrs- pAMBOVITA SA
g;\.u\mmkn Centrol Apd Potobitd

Laborater Apd Potobils Purioasd

SEF LABORATOR

Ch. DimiaV(dia
Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clauydia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str,.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1413

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Gorgota, nr.77-fam. Buleandra Mihail
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru
refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1896

Data si ora prelevarii probei: 05.08.2023/08:45
Data si ora receptiei probei: 05.08.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1447

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | Taramodificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | [ara modificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOI}, RESPONSABIL ANALIZA

1

Ch. Dimian Claydia [n-n-r* COMPANIA DE APA
A E ( Q TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A.
e,
]

Lahorator Central Apd Potabili

____Laborator Apd Potahild Pucioasa

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratoruluj este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FI1ZICO — CHIMICE NR. 1448

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1897

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Stubee-Tisa, nr.237, fam. lordache | Data si ora prelevarii probei: 05.08.2023/09:00

Ion Data si ora receptiei probei: 05.08.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Cod proba: 64 Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2023/10:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2023/17:20
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: (7.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. . A% .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa'rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4(20°C) SR EN ISO 10523:2012

Conductivitate “Sz/o‘érg la 2500 697 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,28 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 20,1 statie,rezervor 0,32 SR EN SO 7393-1:2002
>0,1-<0,5 retea !

Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002

o ) . .

% clor rezidual liber din 9% Min.80 91

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0.5 sLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO,) mg/l o! SB???;IZT”“ - gg gﬁ 52'71235885/@1 2006
Mangan ng/t 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’") pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodej".

*L,Q: amoniu <0,019 mg/1. K COMPANIA DE APA
’ ) ¢ \mmow,srf-nﬁmaw,m S.A.

SEF LABORATOR 1-‘;,Lubomtm' Central Apé Pofabild RESPONSABIL ANALIZA
Laborator Api Potahild Pucicasa

Ch. Dimian Clatidia Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-6/2 (\/ (Y/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr. }



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1414

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Stubee-Tisa, nr.237, fam. lordache Ion
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 64

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru

refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1897

Data si ora prelevarii probei: 05.08.2023/09:00
Data si ora receptiei probei: 05.08.2023/09:50
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei; 05.08.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1448

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APETI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015°
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | Faramodificari 3 SR EN SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | [ara modificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Cod F-17-7/2

COMPANIA DE APA

Ch. Dimian Claydfa E Z wmsowsrs-uﬁmow,m 54|
=" ghorotor Central Apd Potahild J

Laborator Apd Pofebild Pucicosa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderuiui nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1449

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 189§
Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Ogrea, nr.594-fam. Nenciu Cezar | Data si ora prelevarii probei: 05.08.2023/09:15
Punct de prelevare; robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 05.08.2023/09:50
Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2023/10:30
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2023/17:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatalui: 07.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Calugareanu C.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
s o 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/oﬁrg fa 2500 705 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 3,20 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/1 > 0.1-<0.5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
%o clor re@dual liber din % Min.80 94
clorul rezidual total
Amoniu (NH,) mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000
s - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/! 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pgfl 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe®") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
.. . Grade .
Suma de calciu si magneziu | o o - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

T)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l.

DE APA
COMPANIA MBOVITA SA.
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SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia
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Exemplar nr. }

Cod F-17-6/2 )
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate- consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1415

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1898

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Ogrea, nr.594-fam. Nenciu Cezar Data si ora prelevarii probei: 05.08.2023/09:15
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 05.08.2023/09:50

Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru | Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2023/14:30
refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2023/08:30
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1449
Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Cy . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | [aramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Faramodificari 1 SR EN 1SO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR K COMPANIA DE APA | RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudja” | TARGOVISTE- DAMBOVITA 5.A.|  Biolog Manoiu Mirabela
- ofw
Laborator Central Apd Potabili 5/
Laborator Apd Potabild Pucicosa

Cod F-17-772
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str. Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1450

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1899

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Valea Mare, nr.182-fam. Data si ora prelevarii probei: 05.08.2023/09:30
Constantin Amalia Data si ora receptiei probei: 05.08.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Cod proba: 66 Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2023/10:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2023/17:20
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

. . L. Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/oﬁné fa 2500 707 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,28 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber meg/l 2 01-<0.5 retea 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
o . ) .
% clor rezidual liber din 9 Min.80 90

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001

Culoare - 3] 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR 1SO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

N 50, S S e
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe*") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SL.Q="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l.

DE APA

COMPANIA
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RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Cfaudia
Cod F-17-6/2 ‘

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1416

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1899

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Valea Mare, nr.182-fam. Constantin Data si ora prelevarii probei: 05.08.2023/09:30
Amalia Data si ora receptiei probei: 05.08.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Cod proba: 66 Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2023/14:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru | Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2023/08:00
refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2023/08:30
Produs analizat: apa potabila Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1450
Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificar 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | [aramodificari 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia’ E ; lew Biolog Manoiu Mirabela
{aborator Central Apé Potabild i

Lahorator Apé Potabild Puciousa /
Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZI1CO - CHIMICE NR. 1454

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1905

Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 06.08.2023/09:00
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 06.08.2023/10:45

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2023/11:00
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/16:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

.. . . Valoare .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a. a Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/o‘é“é la 2500 702 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,32 SR EN ISO 7027-1:2016

. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002
o ) . ,
% clor rezidual liber din 9% Min.80 80

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/! 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nirti 00, | P S L
Mangan pg/l 50 - © | SRISO 6333:1997

Fier (Fe*' Fe’™) ne/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;;C;ZC - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*[,Q: amoniu <0,019 mg/l
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1420

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1905

Loc de prelevare: Iesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 06.08.2023/09:00
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 06.08.2023/10:45

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru | Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2023/12:30
refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 09.08.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 09.08.2023/09:00
Volum proba: 500 mi Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1454
Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.y . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m) | Faramodificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN 1SO 14189/2017

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

v

SEF LABORATOR COMPANIA DE APA
Ch. Dlmlan Claudia ]6 TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,

=="Laborator Central Apd Potabild
Laborator Apii Potabild Pucioosa

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1455

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 19506

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Cricov, nr.188-fam. Craciun Data si ora prelevarii probei: 06.08.2023/09:20
Petrut Data si ora receptiei probei: 06.08.2023/10:45
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 62 Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2023/11:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/16:00
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. . . Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa'rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7.4(20°C) SR EN ISO 10523:2012

Conductivitate ”82/0‘52 la 2500 702 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,32 SR EN 1SO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,1 27 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002

o . . .

% clor rezidual liber din 9% Min.80 80

clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO;) mg/l o Sg??fé{:zewor - S}% EE 523;35385/@1 2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe™) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr?li;e - SR 1SO 6059:2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabit pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

Qmoni e COMPANIA DE APA
E 2 W TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
ot ]

vLuborutor Central Apd Potqbﬂﬁ
Laborater Apd Potabild Pucioast

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2 >
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr. 3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1421

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Cricov, nr.188-fam. Craciun Petrut
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru
refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1906

Data si ora prelevarii probei: 06.08.2023/09:20
Data si ora receptiei probei: 06.08.2023/10:45
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2023/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 09.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 09.08.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1455

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Co . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 6 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 m! 0 - SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR [ ﬁ‘i COMPANIA DE APA

Ch. Dimian Claudid ~ ) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,
=="Lahorator Central Apd Potabild

Luborator Apd Potabild Pucioasa

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

Pag.1/1
Exemplar nr.

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

e




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr,1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1456

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1907

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Gorgota, nr.77-fam. Buleandra Data si ora prelevarii probei: 06.08.2023/09:35
Mihail Data si ora receptiei probei: 06.08.2023/10:45
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 63 Data si ora efectuarii analizei: -06.08.2023/11:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/16:00
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. .. Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa'rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - =95 7,4(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”52/03“5 la 2500 703 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,39 SR EN ISO 7027-1:2016

. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-20,5 retea 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
o . ) )
% clor rezidual liber din o Min.80 89

clorul rezidual total

Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5) mg/l 50 - | SRISO 7890-3:2000

Nitriti (NO) mg/l R - SR EN 26777.2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR 1SO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’) ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;(;T]@ - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

@ emont D01 mel COMPANIA DE APA
z E W TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A.
- ________-——————”

=1 aborator Central Apd Potobild
bili Puciogse

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudiz_i

v

Pag.1/1 Exemplar nr. E

SEF LABORATQR

Ch. Dimian Claudjg”  |ghorator Api Pota

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumulfui uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1422

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1907

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Gorgota, nr.77-fam. Buleandra Mihail Data si ora prelevarii probei: 06.08.2023/09:35
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 06.08.2023/10:45

Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru | Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2023/12:30
refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 09.08.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 09.08.2023/09:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1456
Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.. . SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. ificari
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/ 1m | Faramodificari 0 SR EN SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/ 1m1 | Fara modificari 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR ] RESPONSABIL ANALIZA
L . C i . ) .
Ch. Dimian Claudja ( \ rﬁkgxg;;glédmggV;?AP? A Biolog Manoiu Mirabela
‘3%/3 =="Taborator Central Apd Potabild
’ Laborator Apd Potabild Puciogsa /

Cod F-17-772
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1457

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1908
Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Stubee-Tisa, nr.237, fam. lordache | Data si ora prelevarii probei: 06.08.2023/09:50
Ton Data si ora receptiei probei: 06.08.2023/10:45
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Cod proba: 64 Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2023/11:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/16:00
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Calugareanu C.
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
.t L 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <95 7,4(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/oﬁrg la 2500 701 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,42 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
0 . . .
% clor regldual liber din o Min.80 83
clorul rezidual total
Amoniu (NH,) mg/] 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
g - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pgfl 50 - SR 1SO 6333:1997
Fier (Fe*" Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade - SR ISO 6059:2008
crmanc
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/! 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l.

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.

e e T T
SEF LABORATOR K"’Luhomtor Centrol Apd Potabild

Ch. Dimian Claydia Laborator Apd Potubitd Pucionsa
Cod F-17-6/2 [Y‘

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian W,_

Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1423

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1908

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Stubee-Tisa, nr.237, fam. Tordache Ton Data si ora prelevarii probei: 06.08.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 06.08.2023/10:45

Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru | Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2023/12:30
refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 09.08.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 09.08.2023/09:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1457
Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m) | [aramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m | Faramodificari 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia TARGOVISTE - BAMBOYIFA S.A. Biolog Manofu Mirabela

]
R 3
Laborator Central Apd Potobild |
I Laborater Apd Potabili Pucioasa ]
Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

SEF LABORATOR .
K COMPANIA DE APA

Pag.1/1
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1458

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1909
Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Ogrea, nr.594-fam. Nenciu Cezar | Data si ora prelevarii probei: 06.08.2023/10:05
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 06.08.2023/10:45
Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2023/11:00
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/16:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Calugareanu C.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/oﬁrg fa 2500 707 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 4,27 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0, statie,rezervor )

Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor rez'ldual liber din % Min.80 94
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/t 200 - SR 1SO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

e . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

. . Grade .

Suma de calciu si magneziu | ..o - SR 1SO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l. ]
iii COMPANIA DE APA

\ TARGOVISTE - DAMBOVITA S-A.
:;Lubom!nr Central Apd Potobild

Lehorater Apd Potabild Pucioasa

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudja

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de antliza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1

) Acceptabil pentru consumatori si fara

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia_

v
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1424

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Ogrea, nr.594-fam. Nenciu Cezar

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 65

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru
refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1909

Data si ora prelevarii probei: 06.08.2023/10:05
Data si ora receptiei probei: 06.08.2023/10:45
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2023/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 09.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 09.08.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1458

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
N. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | Taramodificari 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml | T aramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

COMPANIA DE APA

Biolog Manoiu Mirabela

Ch. Dimian Claudia h L
= TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
Laborator Central Apé Potabild

L Laborator Apd Potabild Pucioosn

y

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1459

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1910
Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Valea Mare, nr.182-fam. Data si ora prelevarii probei: 06.08.2023/10:20
Constantin Amalia Data si ora receptiei probei: 06.08.2023/10:45
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Cod proba: 66 Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2023/11:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/16:00
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Calugareanu C.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”52/03“8 fa 2500 707 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 3,20 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor X

Clor rezidual liber mg/l S 01-<0,8 retea 0,49 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor rez‘ldual liber din % Min.80 94
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO.10566:2001
Nitrati(NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

IR - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0.5 retea } SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") ng/l 200 - SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade - SR ISO 6059:2008

crmanc

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1425

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1910

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Valea Mare, nr.182-fam. Constantin Data si ora prelevarii probei: 06.08.2023/10:20
Amalia Data si ora receptiei probei: 06.08.2023/10:45
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 66 Data si ora efectuarii analizei: 06.08.2023/12:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru | Data si ora finalizarii analizei: 09.08.2023/08:00
refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 09.08.2023/09:00
Produs analizat: apa potabila Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1459
Volum proba: 500 mi

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR ( COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
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| Laborator Api Potabild Pucicasa

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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